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En este trabajo se presenta el diseño de un nuevo prototipo de una camilla médica 
articulada que además de realizar los diferentes movimientos articulares en el somier 
también realiza el movimiento de la bipedestación y permite trasladar al paciente a 
diferentes ambientes. Este dispositivo se usa cuando una persona pasa la mayor parte del 
tiempo en una cama debido a una enfermedad, un traumatismo o una situación que lo 
conduzca a un estado de inmovilidad. 
Para el desarrollo del nuevo prototipo se especifican las características de diseño 
considerando las necesidades del encargado de salud así como la función del dispositivo. 
El diseño mecánico se basa en un programa computacional que utiliza el Método de los 
Elementos Finitos (MEF) a fin de analizar los esfuerzos, desplazamientos y factores de 
seguridad de la estructura del aparato. Los resultados numéricos dan pie para realizar la 
selección de los diversos componentes de la camilla médica articulada como: material 
estructural, actuadores, tarjeta de control y demás componentes electrónicos. 
Como resultado, el prototipo permite realizar los movimientos de: fowler, trendelemburg, 
flexión de rodillas, bipedestación, regulación de altura del somier en un rango de 70cm a 
95cm y movilización del paciente a diferentes ambientes según sus necesidades.  
Finalmente, se realizan las pruebas de validación del dispositivo obteniéndose resultados 
satisfactorios como una solución que beneficia a las personas que se encuentran en camas 











In this work we present the design of a new prototype of a stretcher medical articulated 
that make different articular movements in the slatted base and performs the movement 
of the standing; additionally, allows move the patient to different environments. This 
device is used when a person spends most of the time in a bed due to a disease, trauma or 
a situation that drive it to a state of immobility. For the development of the new prototype 
the design characteristics are specified considering the specifications of the health 
manager as well as the function of the device. The mechanical design is based on a 
computational program that uses the finite element method (FEM) in order to analyze the 
stresses, displacement and safety factors of the structure. 
The numerical results give rise to make the selection of the various components of the 
medical table articulated as: structural material, actuators, control and other electronic 
components. 
As a result, the prototype allows to perform the movements of: Fowler, Trendelemburg, 
knee bending, standing, height regulation of the base in a range of 70cm to 95cm and 
mobilization of the patient to different environments according to their needs. 
Finally, the device’s tests validation are performed obtaining satisfactory results as a 
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 INTRODUCCIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  
La pérdida de la función muscular se presenta cuando un músculo no trabaja y 
tampoco se mueve normalmente, esto puede ser causado por: Una enfermedad del 
músculo en sí (miopatía), una enfermedad del área en la que se encuentran el músculo y 
el nervio (unión neuromuscular), una enfermedad o un accidente que afecta al sistema 
nervioso (MedlinePlus, s.f.). 
Por lo tanto la persona afectada está obligada a pasar largos períodos de tiempo 
en una sola posición, por lo que es importante que haga uso de un dispositivo el cual le 
permita desplazarse o cambiar de posición cada cierto tiempo. 
Cuando una persona está postrada en una cama, el peso del cuerpo ejerce presión 
sobre la piel que se encuentra entre los huesos y el colchón. Esto puede provocar: La 
disminución o la obstrucción de la circulación sanguínea hacia el tejido cutáneo, la falta 
de aporte de oxígeno hacia la piel. Debido a esto se presentan problemas como las úlceras 
por presión o escaras y roturas en la piel (Fisioterapia para todos , s.f.). 
En la Universidad Técnica del Norte se construye un primer prototipo de camilla 
para movilización  y cambio de posición, desarrollado por Carvajal (Carvajal Flores, 
2016), que a pesar de que dicho dispositivo se encuentra funcional de acuerdo a su diseño 
y requerimientos, tiene algunos aspectos que pueden optimizarse. El diseño que se 
implementa en este dispositivo tiene medidas que son realmente robustas, lo que dificulta 
la movilización en caso de ser necesario. Por otro lado el sistema de sujeción 
implementado que es necesario para la bipedestación del paciente se considera que se 
puede mejorar así como también el sistema de control que tiene la camilla. En general, la 
camilla se puede optimizar para ampliar su alcance y brindar una mejor atención a los 
pacientes que necesitan este tipo de terapias. 
Por otra parte debido al precio de este tipo de camillas en el país y en el extranjero, 
los ecuatorianos que se encuentran sin movilidad total o parcial de su cuerpo y que 
necesitan este tipo de terapias no pueden acceder fácilmente a tener una de estas, ya que 
su precio es elevado para la economía de los ecuatorianos. 
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Para solucionar los problemas mencionados, se propone realizar un nuevo prototipo de 
camilla para movilización y cambio de posición de pacientes con materiales menos 
robustos y de fácil acceso en el medio para así obtener una camilla de más bajo costo en 
comparación con las camillas ya existentes. Sus dimensiones deben estar acorde a las 
medidas antropométricas del usuario y también brindar seguridad e higiene en el ambiente 
que se encuentre el paciente. El peso de la camilla tiene que ser lo más liviano posible 
para poder movilizar al paciente de un ambiente a otro con mayor facilidad. Todo esto, 
con el fin de brindar confiabilidad, comodidad y satisfacción al paciente y al responsable 
encargado de salud. 
OBJETIVO GENERAL 
Implementar una camilla médica articulada para movilización y bipedestación de 
pacientes. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Determinar los criterios y lineamientos para el diseño del dispositivo. 
 Rediseñar la camilla articulada que garantice seguridad y dimensionamiento. 
 Construir una camilla articulada a partir del diseño realizado. 
 Efectuar pruebas de funcionamiento. 
ANTECEDENTES 
Con la finalidad de implementar un nuevo diseño de prototipo de camilla médica, 
se realiza una investigación de los diferentes trabajos desarrollados, los cuales sirven 
como base para el desarrollo del nuevo diseño de la camilla médica.  
En la Universidad Técnica del Norte, se construye un primer prototipo de camilla 
médica, éste permite al paciente de escasa movilidad de su cuerpo movilizarse y cambiar 
de posición cuando sea necesario para evitar las escaras en distintas partes de apoyo de 
su cuerpo que están en contacto con el colchón, en el prototipo desarrollado por Carvajal 
(Carvajal Flores, 2016), se implementa un diseño mecánico bastante robusto, para realizar 
la bipedestación un sistema de sujeción como los cinturones de seguridad que se utilizan 
en los vehículos y un sistema de control para realizar los diferentes movimientos, como 
se observa en la figura (1). A partir de este trabajo se continúa con la investigación para 
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el desarrollo de un nuevo prototipo, el nuevo diseño se realiza debido a que el primer 
prototipo presenta algunos parámetros de diseño mecánico y de control que pueden ser 
optimizados para brindar una mejor atención a los pacientes que lo requieren y así logren 
tener un mejor estilo de vida.   
 
Figura 1. Camilla para movilización y bipedestación de pacientes (Carvajal Flores, 2016). 
En el trabajo que presenta Cevallos (Cevallos Arroyo, 2010), se realiza un 
rediseño mecánico y de control de una cama de cuidados intensivos, el cual puede realizar 
diferentes movimientos para dar movilidad al paciente, como se muestra en la figura (2). 
Esta cama no se implementa el movimiento para hacer la bipedestación al paciente. 
 
Figura 2. Cama para cuidados intensivos (Cevallos Arroyo, 2010). 
Otro tipo de camilla es la que se muestra en la figura 3, se caracteriza por que el 
bastidor inferior (1), se encuentra apoyado sobre ruedas de transporte en el que van 
montados dos motores eléctricos lineales (2), cuyos husillos accionan 
independientemente sendas articulaciones compuestas por los grupos de palancas y bielas 
(A) y (B) mediante las que se logra la elevación y descenso de otro bastidor superior (3), 
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esta camillas realiza múltiples movimientos a excepción de la bipedestación (España 
Patente nº 1028256, 1994). 
 
Figura 3. Camilla articulada para clínicas (España Patente nº 1028256, 1994). 
La siguiente es una camilla multifunción, la cual se diseña para brindar descanso 
y soporte de aseo para el paciente, cuenta con dispositivos acoplados entre si 
mecánicamente, mediante los cuales, la camilla se translada en una silla y también se 
adapta sobre un lecho horizontal (España Patente nº 1048125, 2001). En la figura 4 se 
muestra la vista frontal de la camilla, ésta se convierte en silla, cuando el pistón (27) 
desciende según (C) y todos los movimientos  que realiza se realizan mediante un 
dispositivo de control (25). 
 
Figura 4. Camilla multifunción articulada transformable (España Patente nº 1048125, 2001). 
La figura 5 es modelo que se refiere a una nueva camilla que se destina a 
tratamientos corporales diversos, especialmente de belleza, estética y corrección, dicha 
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camilla ofrece varias ventajas. Ésta camilla se caracteriza por su gran movilidad, y gracias 
a unos juegos de articulaciones en todas las partes fundamentales, articulaciones que hace 
posible un plegado total en el momento del no uso de la aludida camilla (España Patente 
nº 288342, 1985). 
 
Figura 5. Camilla articulada y plegable para tratamientos corporales (España Patente nº 
288342, 1985). 
También hay diferentes empresas europeas como WISSNER-BOSSERHOFF, 
LiKAMED, SOMIMANCHA entre otras que se dedican al diseño y construcción de 
camas médicas como las que se muestran en la figura 6 y figura 7, De la misma manera 
que el anterior trabajo que se presenta, sirven para dar movilidad al paciente y cambiar 
de posición y evitar las úlceras por presión, pero con una característica particular, que 
todos estos diseños  no hacen el movimiento de la bipedestación. 
 




Figura 7. Cama médica fabricada por LiKAMED. 
JUSTIFICACIÓN 
Los problemas que se presentan cuando una persona tiene limitada total o 
parcialmente la posibilidad de moverse por sí solos son las escaras o también llamadas 
úlceras por presión ya que obliga al paciente a permanecer acostado o a estar en una sola 
posición durante largos periodos de tiempo (Matínez López, 2008). 
Para evitar el problema de las escaras y lograr una pronta recuperación en 
pacientes encamados es necesario contar con equipos médicos adecuados y para esto la 
Universidad Técnica del Norte cuenta con una camilla para movilización y cambio de 
posición para pacientes que requieran este tipo de terapias. 
El dispositivo existente requiere de un rediseño para ampliar su alcance y de ésta 
manera mejorar su funcionalidad y ampliar su impacto ya que según el punto de vista 
profesional de los docentes de la carrera de terapia física médica de la Universidad 
Técnica del Norte, es una necesidad de los terapistas contar con una camilla articulada 
para los pacientes, la cual sea diseñada y construida bajo ciertas normas estandarizadas 
ya que de esta manera ayuda a mejorar las condiciones en la atención médica de pacientes 
que lo requieran.  
El uso de este tipo de camillas, favorece al paciente, porque su recuperación será 
en un dispositivo confiable y así lograr la movilidad temprana, esto también contribuye a 
mejorar su calidad de vida. 
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Con el diseño y la construcción de este tipo de camillas se genera tecnología, por 
lo que se aprovecha la materia prima existente en el medio, lo cual provoca la reducción 
de los costos de fabricación y mayor accesibilidad al producto. 
ALCANCE 
El nuevo prototipo debe superar las deficiencias que se encuentran en el prototipo 
anterior que realiza Carvajal (Carvajal Flores, 2016), el cual permita ajustarse a lo que el 
paciente y el encargado de salud lo requieran. Los materiales que se seleccionen deben 
ser los adecuados, los cuales garanticen un cómodo desplazamiento y movilidad de la 
camilla médica por parte del personal de salud. 
Los actuadores de la camilla médica se deben seleccionar de acuerdo a un estudio, 
para la realización de los diferentes movimientos de la camilla y la bipedestación. El 
equipo médico se debe regir a ciertas normas las cuales garantizan los requisitos 
particulares para la seguridad básica y funcionamiento esencial de las camas de hospital.  
El equipo médico debe estar bajo un estándar de las características 
antropométricas de la población latinoamericana, que según una investigación de la 
Universidad de Guadalajara señala que la estatura máxima equivalente entre personas de 
18 a 30 años es de 1,82 m de estatura, y una masa corporal máxima de 87 kg 
aproximadamente (Ávila Chaurand, Prado León, & González Muños, 2007). 
Con el nuevo diseño, también se propone un  sistema de sujeción adecuado para 
cuando el paciente se encuentre en posición bípeda no pierda contacto con la camilla y 
permaneca el tiempo que sea necesario.  
Los pacientes podrán realizar los siguientes movimientos en la camilla: decúbito 
supino o dorsal, posición fowler, posición de trendelenburg, flexión de rodillas, 
regulación de altura, bipedestación y movilización del paciente a diferentes ambientes de 
superficie plana según sus necesidades. La camilla médica también debe tener un 
dispositivo de control electrónico desde donde el empleado de salud puede controlar la 






1.1  TIPOS Y CARACTERISTICAS DE LAS CAMILLAS PARA CUIDADOS 
INTENSIVOS  
Las camillas médicas para las personas que requieren cuidados intensivos deben 
cumplir con ciertos requerimientos de acuerdo a la necesidad del paciente, y deben ser de 
fácil uso para el encargado de salud, por este motivo es importante elegir correctamente 
una camilla que se adapte a las necesidades del paciente. 
Tener en cuenta que el encargado de la salud del paciente debe conocer 
perfectamente el uso del dispositivo médico, las patologías y la evolución de la 
recuperación. 
Las diferentes posiciones que se logran a través de la automatización de las 
posiciones de la cama, ayudan a tratar diversos padecimientos y lesiones que se presenten 
en el paciente, se logra facilitar el trabajo de las personas encargadas del cuidado del 
paciente, así como evitar lesiones que se generan por movimientos bruscos (Cevallos 
Arroyo, 2010). 
Para el tipo de terapia que necesita el paciente para su recuperación o a su vez 
tener un mejor estilo de vida existen básicamente dos tipos de camillas: camillas 
bipedestadoras y camillas articuladas. 
1.1.1 CAMILLAS BIPEDESTADORAS 
En la actualidad existen camillas que son accionadas de distinta forma, las que son 
accionadas mediante manivela (ver figura 1.1) y las camillas eléctricas que son 
accionadas mediante actuadores (ver figura 1.2). Se utilizan para la bipedestación y 
movilización temprana de pacientes; estos equipos son utilizados para mejorar la calidad 
de vida del paciente y favorecer el trabajo de los terapeutas. Pueden variar en forma, 





Figura 1.1. Camilla bipedestadora manual (Nueva, 2015). 
 
Figura 1.2. Camilla bipedestadora eléctrica (Nueva, 2015). 
De preferencia se requiere que las camillas médicas sean eléctricas, mediante la 
activación o desactivación de actuadores (ver figura 1.2), esto evita que el encargado de 
salud tenga que realizar demasiado esfuerzo físico lo cual con el pasar del tiempo afecta 
a su salud. Por lo tanto es necesario tener un equipo médico apropiado para este tipo de 
terapias y así ofrecer una mejor atención al paciente.  
Hay camillas hospitalarias para la rehabilitación de los pacientes que pueden ser 
manuales o eléctricas que se accionan mediante actuadores, las cuales tienen sus 






















 No se necesita una 
fuente externa de 
energía. 
 Menos sistemas a los 
cuales dar 
mantenimiento. 
 Los empleados de salud 
pueden sufrir lesiones 
por el esfuerzo que 
realizan al accionar el 
mecanismo por su 
propia fuerza. 
 No se puede controlar 
con rapidez y eficacia 
el correcto 







 Se pueden controlar con 
precisión las diferentes 
posiciones que puede 
adoptar la camilla. 
 El empleado de salud 
no realiza esfuerzo 
físico para manipular la 
camilla. 
 Se cuenta con más 
sistemas que necesitan 
mantenimiento. 
 El costo es mayor 
 
1.1.2  CAMILLAS ARTICULADAS 
Hay camas hospitalarias articuladas que se manipulan mediante una manivela (ver 
figura 1.3) y también hay camillas eléctricas que se accionan por actuadores (ver figura 
1.4) para hacer el cambio de posición y movilización del paciente, además debe congregar 
una serie de características que posibiliten, por un lado, que el paciente se encuentre lo 
más cómodo posible, y por otro, que el personal auxiliar y sanitario pueda manejarse con 
facilidad (Ramírez Plaza, 2007). Las ventajas y desventajas por su tipo de accionamiento 
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de las camillas articuladas manuales y eléctricas son las mismas que las camillas para 
bipedestación (ver tabla 11.). 
 
Figura 1.3. Camilla articulada con manivela (Ramírez Plaza, 2007). 
 
Figura 1.4. Camilla articulada eléctrica (Ramírez Plaza, 2007). 
Se puede conjugar en una misma camilla, la bipedestación y los movimientos 
articulares de las extremidades del paciente; esta integración genera beneficios en la 
movilidad y traslado del mismo. En el mercado existe poca oferta de este tipo de camillas 
y su costo es muy superior a las camillas bipedestadoras normales (Carvajal Flores, 2016). 
1.2  SISTEMAS DE ELEVACION 
Hay diversos sistemas de elevación que permiten realizar una variación en la 
altura de una estructura determinada de la cual son parte. Se utilizan en gran medida en 
aplicaciones hospitalarias en las que se debe tener control sobre la altura de los pacientes 
para beneficio de estos y de los empleados de salud que se encargan de su cuidado y 
tratamiento (Carvajal Flores, 2016). Entre los principales se encuentran los siguientes: 
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1.2.1  SISTEMA DE ELEVACIÓN TIPO TIJERAS 
El sistema de elevación tipo tijeras se forma por un mecanismo que utiliza barras 
articuladas para desplazarse, variando así la altura de la superficie que se encuentra sobre 
el sistema (Carvajal Flores, 2016). Para el funcionamiento del sistema de elevación tipo 
tijeras es necesario un solo actuador, como se muestra en la figura 1.5. 
 
Figura 1.5. Camilla elevación tipo tijera (Salud, s.f.). 
1.2.2  SISTEMA DE ELEVACIÓN TIPO COLUMNA 
Las columnas de elevación son sistemas que permiten el control de la altura de 
una superficie que se encuentra sobre ellas. Están formadas por una estructura telescópica 
la cual a través de la acción de uno o varios actuadores lineales se eleva o desciende de 
acuerdo a las necesidades de su operador (Carvajal Flores, 2016). En la figura 1.6 se 
puede apreciar una camilla de tres cuerpos la cual cuenta con una columna de elevación 




Figura 1.6. Camilla elevación tipo columna (Tema, s.f.). 
1.2.3  SISTEMA DE ELEVACIÓN TIPO BARRAS EN PARALELO 
En este sistema de elevación, está formado por una estructura que cuenta con 
barras instaladas en paralelo entre la base y la superficie de la camilla (Carvajal Flores, 
2016). Como se muestra la figura 1.7, el actuador ejerce la fuerza solamente sobre las 
barras de un extremo y las otras copian su movimiento al tener las mismas dimensiones. 
 





1.3  CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS CAMILLAS HOSPITALARIAS 
La geometría de las camillas hospitalarias puede variar de acuerdo a las medidas 
antropométricas de la población, pero deben estar enmarcadas dentro de una norma como 
la NBE-CPI/96 para garantizar su uso. Ésta norma indica que para uso hospitalario que 
la anchura libre en puertas de habitaciones, pasos y salidas será 1,05m mínimo. La 
anchura de cada hoja es 1,20 m. máximo.  
Entonces las dimensiones de la cama deben ser: 
 90-105 cm de anchura. 
 190-200 cm de longitud. 
 70 cm de altura (sin colchón) (Pérez de la Plaza & Fernández Espinoza, 2011). 
1.4  CARACTERISTICAS ANTROPOMÉTRICAS 
La Antropometría es la que se encarga de estudiar las dimensiones corporales de 
las personas, de acuerdo con las características de los grupos poblacionales (Ávila 










Figura 1.8. Medidas antropométricas (Ávila Chaurand, Prado León, & González Muños, 2007). 
2.- Estatura total 
 9.- Altura acromial 
12.- Altura radial 
10.- Altura cresta ilíaca medial 
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1.5  PESOS RELATIVOS DE LAS PARTES DEL CUERPO HUMANO 
El peso relativo de cada parte del cuerpo humano, con  relación al peso corporal total, se 
refleja en la tabla 1.2 


















































Todo el cuerpo 1,0000 1,0000 1,0000 100 
 
En la investigación de la tabla 1.2, se observa que el peso del tronco y sus valores 
relativos en hombres y mujeres, representa el 43%; sumando el peso relativo de la cabeza, 
se comprueba que el peso total del segmento suma el 50%. Lo que representa que el 
bloque central del tronco junto con la cabeza equivale a más de la mitad del sistema 
(Cabrera L. R., 2013). 
1.6  ACTUADOR LINEAL 
Un actuador lineal es un dispositivo que convierte  el movimiento de rotación de 
un motor de corriente continua de baja tensión en movimiento lineal, es decir, los 
movimientos de empuje y halado (LINAK, s.f.). Con un actuador lineal eléctrico es 
posible elevar, ajustar, inclinar, empujar o halar objetos pesados o difíciles de alcanzar 
con sólo pulsar un botón. Adicionalmente, los actuadores ofrecen seguridad, movimiento 
silencioso, limpio y un control preciso (Pineda Vaca, 2016). El actuador lineal eléctrico 
que se fabrican en la empresa LINAK consta básicamente de tres partes principales que 




Figura 1.9. Actuador lineal eléctrico LINAK. (LINAK, s.f.). 
1.7  BATERÍA 
La batería es un elemento fundamental, es la fuente de energía de todos los 
sistemas eléctricos. La batería convencional que más se utiliza es la de ácido – plomo la 
cual genera 12v, como se muestra en la figura 1.10. Los tres datos más importantes en los 
que se debe fijar son: Capacidad nominal (Ah), potencia de arranque(A) y voltaje (V),  
(CATSA, Amigos del motor CATSA, 2012). 
Capacidad nominal: Cantidad de energía que puede suministrar la batería cuando está 
completamente cargada en un periodo de tiempo determinado. 
Potencia de arranque: Capacidad de la batería para ofrecer un  pico energía cuando sea 
necesario, normalmente en el arranque.  
Voltaje: Diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. 
 
Figura 1.10. Batería convencional (ácido-plomo) (CATSA, Amigos del motor CATSA, 2012) 
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1.8  SISTEMAS DE CONTROL 
Un sistema de control es un conjunto de dispositivos que permiten manejar el 
comportamiento de un sistema, según los requerimientos, reduciendo sus fallas e 
indicando que trabaje de forma deseada (Conterón Carranco, 2016). 
1.8.1  SISTEMA DE CONTROL EN LAZO ABIERTO 
Este tipo de sistemas son aquellos en los que la salida no tiene efecto sobre la 
acción de control es decir el sistema de control en lazo abierto no mide la salida ni se 
realimenta para compararla con la entrada. 
En cualquier sistema de control en lazo abierto, la salida no se compara con la 
entrada de referencia. Así, a cada entrada de referencia le corresponde una condición de 
operación fija; como resultado de ello, la precisión del sistema depende de la calibración. 
Ante la presencia de perturbaciones, un sistema de control en lazo abierto no realiza la 
tarea deseada. En la práctica, el control en lazo abierto sólo se usa si se conoce la relación 
entre la entrada y la salida y si no hay perturbaciones internas ni externas (Ogata, 
Ingeniería de control moderna, 2010), como se muestra en la figura 1.11. 
 
Figura 1.11. Sistema de control en lazo abierto (Pineda Vaca, 2016). 
1.8.2  SISTEMA DE CONTROL EN LAZO CERRADO 
Estos sistemas son aquellos que se realimentan. En un sistema de control en lazo 
cerrado, se alimenta al controlador la señal de error de actuación, que es la diferencia 
entre la señal de entrada y la señal de realimentación, con el fin de reducir el error y llevar 
la salida del sistema a un valor deseado. El término control en lazo cerrado siempre 
implica el uso de una acción de control realimentado para reducir el error del sistema 




Figura 1.12. Sistema de control en lazo cerrado (Pineda Vaca, 2016). 
1.9  TARJETA PROGRAMABLE ARDUINO 
Arduino es una plataforma de prototipos electrónica de código abierto (open-
source) que se basa en hardware y software, son flexibles y fáciles de usar.  
Arduino puede sentir el entorno mediante la recepción de entradas desde una variedad 
de sensores y puede afectar a su alrededor mediante el control de luces, motores y otros 
artefactos. Los proyectos de Arduino pueden ser autónomos o se pueden comunicar con 
software en ejecución en un ordenador (por ejemplo con Flash, Processing, MaxMSP, 
etc.) (ARDUINO, ARDUINO.cl, s.f.). 
Para el correcto funcionamiento del control de la camilla médica es necesario que 
la tarjeta controladora arduino tenga los suficientes pines, para que los criterios que se 
presentan a continuación se cumplan.  
 Visualización de una pantalla LCD 16x2. 
 Entradas para seis sensores de distancia. 
 Salidas hacia los canales de los módulos relés para el control los diferentes 
actuadores que realizan las diferentes posiciones. 
 Entradas de las señales de los diferentes pulsadores. 
 Mediante los criterios anteriores se analiza las posibles tarjetas arduino para su 
implementación. 
1.9.1  ARDUINO NANO 
El Arduino Nano es placa pequeña, completa y compatible con ATmega328 
(Arduino Nano 3.x). Su funcionalidad es parecida al Arduino Duemilanove, pero en un 
paquete diferente. Le falta solo un conector de alimentación de CC, y funciona con un 
cable USB Mini-B en lugar de uno estándar (ARDUINO, ARDUINO.cl, s.f.). 
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En la tabla 1.3 se muestran las especificaciones técnicas del arduino nano. 
Tabla 1.3. Especificaciones técnicas del arduino nano (ARDUINO, ARDUINO.cl, s.f.). 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Microcontrolador ATmega328 
Voltaje de funcionamiento 5V 
Voltaje de entrada (recomendado) 7-12V 
Voltaje de entrada (límite) 6-20V 
Pines digitales I/O  22 (de los cuales 6 proporcionan salida 
PWM) 
Pines de entrada analógica 8 
Corriente continua por cada pin I/O  40 mA 
Memoria flash 32 KB de los cuales 2 KB son utilizados por 
el gestor de arranque. 
SRAM 2 KB 
EEPROM 1 KB 
Velocidad del reloj 16 MHz 
Longitud 45 mm 
Ancho 18 mm 
Peso 7 g 
 
1.9.2  ARDUINO UNO 
El arduino uno es una placa de microcontrolador basada en ATmega328P, 
contiene todo lo necesario para soportar el microcontrolador; simplemente hay que 
conectar a una computadora con un cable USB o con un adaptador de CA a CC o batería 
para comenzar. Se puede utilizar el ONU sin preocuparse demasiado por hacer algo 
incorrecto, en el peor de los casos, se reemplaza el chip y se comienza nuevamente 
(ARDUINO, ARDUINO.cl, s.f.). En la tabla 1.4 se muestran las especificaciones técnicas 






Tabla 1.4. Especificaciones técnicas del arduino uno (ARDUINO, ARDUINO.cl, s.f.). 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Microcontrolador ATmega328P 
Voltaje de funcionamiento 5V 
Voltaje de entrada (recomendado) 7-12V 
Voltaje de entrada (límite) 6-20V 
Pines digitales I/O  14 (de los cuales 6 proporcionan salida 
PWM) 
Pines de entrada analógica 6 
Corriente continua por cada pin I/O  20 mA 
Corriente continua por cada pin de 3.3V  50 mA 
Memoria flash 32 KB (ATmega328P) de los cuales 0.5 KB 
son utilizados por el gestor de arranque. 
SRAM 2 KB (ATmega328P) 
EEPROM 1 KB (ATmega328P) 
Velocidad del reloj 16 MHz 
Longitud 68.6 mm 
Ancho 53.4 mm 
Peso 25 g 
1.9.3  ARDUINO MEGA 
El Arduino Mega 2560 es una placa de microcontrolador basado en el 
ATmega2560, contiene todo lo necesario para soportar el microcontrolador; simplemente 
hay que conectar a una computadora con un cable USB o con un adaptador de CA a CC 
o batería para comenzar. La placa Mega 2560 es compatible con la mayoría de los escudos 
diseñados para el Uno y las placas anteriores Duemilanove o Diecimila (ARDUINO, 








Tabla 1.5. Especificaciones técnicas del arduino mega (ARDUINO, ARDUINO.cl, s.f.). 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Microcontrolador ATmega2560 
Voltaje de funcionamiento 5V 
Voltaje de entrada (recomendado) 7-12V 
Voltaje de entrada (límite) 6-20V 
Pines digitales I/O  54 (de los cuales 15 proporcionan salida 
PWM) 
Pines de entrada analógica 16 
Corriente continua por cada pin I/O  20 mA 
Corriente continua por cada pin de 3.3V  50 mA 
Memoria flash 256 KB (ATmega328P) de los cuales 8 KB 
son utilizados por el gestor de arranque. 
SRAM 8 KB 
EEPROM 4 KB 
Velocidad del reloj 16 MHz 
Longitud 101.52 mm 
Ancho 53.3 mm 
Peso 37 g 
 
1.10  SENSOR DE DISTANCIA ULTRASÓNICO HC-SR04 
El HC-SR04 (ver figura 1.13), es un sensor de distancias por ultrasonidos capaz 
de detectar objetos y calcular la distancia a la que se encuentra en un rango de 1.7 a 450 
cm. El sensor funciona por ultrasonidos y contiene toda la electrónica encargada de hacer 
la medición. Su uso es sencillo como enviar el pulso de arranque y medir la anchura del 
pulso de retorno. El HC-SR04 se destaca por su bajo consumo, gran precisión y bajo 
precio (ELECTRONILAB, s.f.). En la tabla 1.6, se detallan las especificaciones técnicas 






Tabla 1.6. Especificaciones técnicas sensor HC-SR04 (ELECTRONILAB, s.f.). 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Dimensiones del circuito (43 x 20 x 17) mm 
Tensión de alimentación 5 V 
Frecuencia de trabajo 40 KHz 
Rango máximo 4.5 m 
Rango mínimo 1.7 cm 
Duración mínima del pulso de disparo (nivel 
TTL) 
10 μS 
Duración del pulso eco de salida (nivel TTL) 100-25000 μS 
Tiempo mínimo de espera entre una medida y 




Figura 1.13. Sensor ultrasónico de distancia HC-SR04 (hacks.io, s.f.). 
1.11  RELÉ 
Un relé es un dispositivo electromecánico (ver figura 1.14), que permite la 
conmutación de una línea eléctrica de media o alta potencia a través de un circuito 
electrónico de baja potencia. La principal ventaja y el motivo por el que se usa bastante 
en electrónica es que la línea eléctrica está completamente aislada de la parte electrónica 
que controla el relé. Es decir, se puede construir un circuito electrónico (un temporizador, 
una fotocélula, etc.) y, a través de un relé, controlar cualquier tipo de aparato conectado 
a la red eléctrica (INVENTABLE.en, s.f.). En la tabla 1.7 se ilustran las principales 




Figura 1.14. Relé (ELECTRONICS, s.f.). 
Tabla 1.7. Especificaciones técnicas del relé (ELECTRONICS, s.f.). 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Alimentación 5V 
Corriente para activación (15 a 20)mA 
Corriente de salida de cada relé  250Vca 10A ó 30Vcc 10A 
Fácilmente manejable con Arduino o con cualquier otro microcontrolador 
 
1.12  ACERO ESTRUCTURAL 
El Acero estructural es uno de los materiales básicos que se utilizan en 
la construcción de estructuras. Se produce en una amplia gama de formas y grados, lo que 
permite una gran flexibilidad en su uso. Es relativamente barato de fabricar y es 
el material más fuerte y más versátil disponible para la industria de la construcción 
(Allstudies).  
Se presentan los tipos de aceros y las características mecánicas que se utilizan para 
la fabricación de la camilla médica, hay que tener en cuenta que el equipo médico va a 
estar sometido a la carga distribuida del paciente, que según las características 
antropométricas de la población latinoamericana una persona de 18 a 30 años tiene una 
masa corporal de 87kg (Ávila Chaurand, Prado León, & González Muños, 2007), por lo 
tanto se debe considerar la rigidez, peso, costo y que sea de fácil acceso. Se hace un 
análisis y se determina que el material  que cumple con las condiciones requeridas es el 
acero ASTM A36 y el acero ASTM A500 (Cházaro Rosario, Alvarez Valadez, & Uribe 
Pérez, El acero hoy), los cuales poseen las propiedades mecánicas adecuadas, en la tabla 
1.8 se muestra más detalles. 
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Tabla 1.8. Propiedades mecánicas del acero ASTM A500 y ASTM A36 (Cházaro Rosario, 
Alvarez Valadez, & Uribe Pérez, El acero hoy). 
PROPIEDADES MACÁNICAS 





Acero ASTM A500 318,82 7,85 Medio 
































2.1  DEFICIENCIAS DEL PROTOTIPO ANTERIOR 
Para continuar con la investigación del mejoramiento de la camilla médica 
articulada primeramente se analizan las deficiencias del primer prototipo que realiza 
Carvajal, y se definen, que correcciones son necesarias realizar  para obtener un nuevo 
diseño mejorado el cual permita ampliar el alcance anterior.  
2.2  CRITERIOS PARA EL NUEVO DISEÑO 
Se definen los criterios y lineamientos del nuevo prototipo a realizar. En ésta fase 
se determinan: los diferentes movimientos que realiza el equipo médico, el peso máximo 
que soporta, las dimensiones de la camilla de acuerdo a las medidas antropométricas 
determinadas. 
2.3  DISEÑO MECÁNICO DE LA CAMILLA MÉDICA 
En primera instancia se hace una investigación de los diferentes tipos de camillas 
médicas articuladas con la finalidad de mejorar el diseño anterior, aquí se analizan 
diferentes mecanismos para hacer los movimientos del somier, regulación de altura y 
bipedestación. Después de un profundo análisis se selecciona la mejor alternativa.  
Se realizan diferentes cálculos y simulaciones con el propósito de obtener el factor 
de seguridad que garantice que la estructura no falle y también se calcula la fuerza que 
necesita cada actuador para realizar los movimientos requeridos.  Una vez desarrollado 
el nuevo diseño mecánico se seleccionan los materiales apropiados para la construcción 
de la estructura. 
2.4  DISEÑO ELECTRÓNICO DE LA CAMILLA MÉDICA 
Luego de haber finalizado el diseño mecánico, se seleccionan los actuadores 
lineales de acuerdo a los cálculos realizados y demás componentes electrónicos como: 
baterías, cables, módulos relés, etc. Seguidamente se realiza el diseño electrónico y la 
programación de acuerdo al flujo grama establecido para controlar al equipo médico. Y 
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para el fácil manejo del equipo se crea un instructivo ya que es importante para el 
encargado de salud. 
2.5  PLANOS 
Se elaboran los respectivos planos correspondientes a cada pieza del equipo 
médico para que posteriormente sean construidas. 
2.6  CONSTRUCCIÓN  
Una vez que se tienen listos los planos, materiales para la construcción de la 
estructura, componentes electrónicos, se procede a construir y ensamblar los diferentes 
sistemas que conforman el equipo médico. Esto da como resultado la creación de una 
camilla médica articulada para pacientes que necesitan rehabilitarse o mejorar su estilo 
de vida. 
2.7  PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 
Después del ensamblaje y acoplamiento de todos los sistemas que conforman el 
equipo médico se ejecutan las pruebas de funcionamiento con un paciente para comprobar 












ANÁLISIS DE RESULTADOS 
3.1  ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA A DISEÑAR 
Antes de comenzar con el nuevo diseño de la camilla médica, hay que tener claro 
las ventajas y desventajas del primer prototipo de camilla médica, esto va a servir como 
base para mejorar el siguiente prototipo de camilla médica. Seguidamente se detallan las 
características que debe tener el nuevo equipo médico a diseñarse, para satisfacer las 
necesidades que se presentan durante los procesos de rehabilitación. 
 Fácil movilización a diferentes ambientes. 
 Soporta un peso máximo de 90 kg.  
 Fácil mantenimiento. 
 Sus medidas son: 90 cm de ancho, 190 cm de longitud, altura regulable 70 cm – 
95cm (sin colchón).  
 Sistema de sujeción el cual permita al paciente no perder contacto con la camilla 
especialmente en la bipedestación. 
 Realizar los siguientes movimientos: decúbito supino, fowler, trendelenburg, 
flexión de rodillas, regulación de altura de la camilla, bipedestación y 
movilización del paciente a diferentes ambientes.   
 Sistema de control electrónico desde donde el empleado de salud podrá controlar 
la posición deseada de la camilla articulada. 
3.2  DIFERENTES SOLUCIONES 
En los antecedentes de ésta investigación se analizan las ventajas y desventajas en 
cuanto a su estructura, tipo de elevación y tipo de accionamiento que presenta cada tipo 
de camilla médica. 
3.3  SELECCIÓN DE LA MEJOR SOLUCIÓN 
Luego de investigar y analizar los diferentes tipos de camillas médicas se elige la 
mejor alternativa como guía para el nuevo diseño teniendo en cuenta que la camilla debe 
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cumplir con los parámetros de diseño además brindar seguridad e higiene a los pacientes 
y que sea de fácil mantenimiento. 
Entonces la mejor alternativa resulta ser como el modelo de la camilla que se 
muestra en la figura 1.5, una camilla médica con un sistema de elevación tipo tijeras ya 
con este diseño hay espacio entre el piso y la base de la camilla lo cual resulta beneficioso 
para hacer algún tipo de limpieza si es necesario. En cambio en el diseño del primer 
prototipo que presenta Carvajal es un diseño de camilla médica con un tipo de elevación 
tipo columna lo cual dificulta un poco hacer la limpieza por debajo y en el interior de la 
camilla, como se observa en la figura 1. 
Para hacer la bipedestación se diseña una pieza soporte (ver figura 3.1) la cual permite 
hacer la bipedestación y así cumplir con los parámetros de diseño. 
 
Figura 3.1. Modelo CAD de camilla médica articulada en bipedestación. 
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 3.4  MODELO DE CAMILLA MÉDICA ARTICULADA 
Una camilla médica articulada está compuesta de diferentes piezas para realizar 
su ensamblaje (ver figura 3.2). Las principales piezas que conforman este dispositivo 
médico son: 1. Base, 2. Ruedas, 3. Cabecera, 4. Sección espaldar, 5. Sección fija, 6. 
Sección fémur, 7. Sección tibia y peroné, 8. Reposapiés, 9. Base deslizante, 10. Tijeras, 
11. Soporte bipedestación. 
Su montaje no es de mayor dificultad ya que su acoplamiento en mediante 
colocación de pernos y es de fácil mantenimiento en caso de ser necesario. 
 
Figura 3.2. Modelo CAD de camilla médica articulada. 
3.5  DIAGRAMAS DE CUERPO LIBRE 
A continuación se muestran los diagramas de cuerpo libre de las piezas que 
soportan los esfuerzos máximos en las posiciones más críticas. 
En la figura 3.3 se muestra el diagrama de cuerpo libre del espaldar en su punto 
más crítico, que es cuando el espaldar se ha elevado y su ángulo de elevación es mayor a 
0⁰ con respecto al soporte de las cuatro rejillas, las cuales conforman el somier.  
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La fuerza distribuida que soporta el espaldar según el peso relativo de las partes 
del cuerpo humano como se muestra en la tabla 2.1 es de W1, W1 = 632,24 N/m. M y N 
son puntos fijos. 
 
Figura 3.3. Diagrama de cuerpo libre, espaldar. 
En la figura 3.4 se puede observar el diagrama de cuerpo libre de las tijeras para 
la regulación de la altura de la camilla médica articulada, las tijeras están en su punto más 
crítico y es cuando la altura de la camilla ha alcanzado su punto máximo de elevación. En 
donde W, es la carga distribuida máxima del paciente sobre la camilla y aplicando las 
ecuaciones de equilibrio se obtienen las siguientes reacciones. 
W = 464,21 N/m 
Fpis = 980 N. 
RAy = 577,31 N. 
RBx = 880,82 N. 
RBy = 576,13 N. 
REx = 880,82 N. 
REy = 0,82 N. 
RCy = 576,95 N. 
RDx = 880,82 N. 




Figura 3.4. Diagrama de cuerpo libre, tijeras. 
En la figura 3.5 se muestra el diagrama de cuerpo libre del reposapiés en su punto 
más crítico y es cuando la bipedestación llega a su punto máximo, es decir el paciente 
está sobre la pieza. En donde W2, es la carga distribuida máxima del paciente sobre el 
reposapiés. W2 = 2940 N/m. O y P son puntos fijos. 
 
Figura 3.5. Diagrama de cuerpo libre, reposapiés. 
En la figura 3.6 se muestra el diagrama de cuerpo libre de la base de la estructura 
total. Dicha pieza está en su punto más crítico cuando la elevación de la camilla médica 
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ha alcanzado los 95cm desde el piso hasta la superficie del somier (libre del colchón), 
ésta es su máxima altura. Los puntos G, K y L son puntos fijos. Y las reacciones para la 
base de la estructura total son las siguientes. 
RCy = 576,95 N. 
RDx = 880,82 N. 
RDy = 578,13 N. 
RLx = 879, 82 N. 
RLy = 429,61 N. 
 
Figura 3.6. Diagrama de cuerpo libre, base. 
En la figura 3.7 se muestra el diagrama de cuerpo libre de la base deslizante, la 
cual está en contacto con los rodamientos de las tijeras para realizar la regulación de la 
altura de la camilla. La base deslizante está en el punto crítico cuando la elevación de la 
camilla médica ha alcanzado su máxima altura. En donde W3 es la carga distribuida 
máxima que soporta la pieza. El punto T es fijo y las reacciones para la base deslizante 
son las siguientes. 
W3 = 1025,58 N/m. 
RAy = 577,31 N. 
RLx = 879, 82 N. 




Figura 3.7. Diagrama de cuerpo libre, base deslizante. 
3.6  ANÁLISIS DE ELEMENTOS FINITOS 
Para realizar el análisis de las piezas se utiliza un software comercial llamado 
SolidWorks mediante el método de elementos finitos. Para realizar el análisis hay que 
poner las condiciones de contorno en cada una de las piezas tomando en cuenta 
principalmente el peso corporal que se distribuye relativamente a lo largo de las diferentes 
secciones de la camilla (Cházaro Rosario, Alvarez Valadez, & Uribe Pérez, El acero hoy). 
También hay que asignar el material seleccionado de acuerdo a la tabla 2.1, para 
cada una de las piezas que conforman la estructura de la camilla médica. Debido a que la 
estructura está formada de varias piezas, se realiza el análisis de elementos finitos de las 
principales piezas en las posiciones que soportan el esfuerzo máximo.  
3.6.1  MALLADO 
El mallado que se realizan en las diferentes piezas de la estructura es un paso 
esencial en el análisis de elementos finitos, ya que la precisión de la solución depende de 
la calidad de la malla que se use. Cuanto más fina es la malla, mayor es la precisión 
(Dassault Systemes, s.f.). Un ejemplo de mallado de una de las piezas de la estructura de 
la camilla médica se muestra en la figura 3.8. 
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Hay ocasiones por la complejidad de la pieza y para tener una mayor precisión en 
los datos es necesario aplicar un control de malla, con esto se logra dividir la malla en 
partes más pequeñas y así obtener mayor precisión en los resultados. 
 
Figura 3.8. Mallado de las tijeras. 
3.6.2  ANÁLISIS DE CONVERGENCIA 
Con la finalidad de obtener resultados más confiables se realizan diferentes 
simulaciones, para esto se aplica diferentes tamaños de malla, y así ir variando el número 
de elementos para obtener diferentes datos de esfuerzos máximos en cada iteración y 
luego realizar el análisis de convergencia de las diferentes piezas. 
En los resultados que se obtienen, se muestra que para un número de elementos 
entre 56686 y 64493 en la tabla 3.1, 13496 y 18686 en la tabla 3.2, 20881 y 24220 en la 
tabla 3.3, 30074 y 33382 en la tabla 3.4, 136347 y 207709 en la tabla 3.5, en estos valores 
se obtienen resultados más confiables, ya que la variación del esfuerzo tiene un error 





Tabla 3.1. Esfuerzo máximo de la base. 




17938 78,15  
18848 77,46 0,88 
20244 84,44 9,01 
26185 90,5 7,18 
28409 90,55 0,06 
32655 115,07 27,08 
35975 104,64 9,06 
47976 130,99 25,18 
56686 133,27 1,74 
64493 134,46 0,89 
714842 132,31 1,60 
 
Tabla 3.2. Esfuerzo máximo de la base deslizante. 




10463 73,13  
11190 70,93 3,01 
11774 71,87 1,33 
12792 64,18 10,70 
13496 74,56 16,17 
18686 73,80 1,02 
20427 71,70 2,85 
21907 70,91 1,10 
31751 72,04 1,59 








Tabla 3.3. Esfuerzo máximo del espaldar. 




7943 87,28  
8411 90,84 4,08 
8723 95,72 5,37 
9235 98,81 3,23 
12161 102,82 4,06 
13225 108,77 5,79 
19029 110,36 1,46 
20881 117,12 6,13 
24220 119,45 1,99 
27582 117,04 2,02 
 
Tabla 3.4. Esfuerzo máximo del reposapiés. 




16916 128,14  
18026 135,37 5,64 
18928 135,44 0,05 
19984 139,44 2,95 
23241 142,98 2,54 
24978 163,38 14,27 
30074 161,03 1,44 
33382 160,35 0,42 
37352 164,54 2,61 















Tabla 3.5. Esfuerzo máximo de las tijeras. 




15201 44,72  
17127 44,41 0,69 
26140 66,06 48,75 
34378 84,69 28,20 
39896 69,06 18,46 
85381 97,18 40,72 
109146 101,75 4,70 
136347 108,31 6,45 
207709 108,65 0,31 
240583 107,26 1,28 
3.6.3  ESFUERZOS MÁXIMOS 
El esfuerzo máximo que se genera en la pieza base es de 134,46 MPa  esto ocurre 
cuando la regulación de la altura llega al punto máximo que es 95cm, como se observa en 
la figura 3.9. Ésta medida es la altura entre el piso y el somier de la camilla médica  
 
Figura 3.9. Esfuerzo máximo, base. 
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En la base deslizante de la camilla médica el esfuerzo máximo que se genera es 
de 73,80 MPa  esto ocurre cuando la regulación de la altura de igual manera llega al punto 
máximo que es 95cm, como se observa en la figura 3.10.  
 
Figura 3.10. Esfuerzo máximo, base deslizante. 
Para el espaldar de la camilla médica el esfuerzo máximo que se genera es de 
119,45 MPa, como se observa en la figura 3.11.  
 
 
Figura 3.11. Esfuerzo máximo, espaldar. 
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Para el reposapiés de la camilla médica el esfuerzo máximo que se genera es de 
160,35 MPa, esto ocurre cuando la bipedestación llega a su punto máximo y el reposapiés 




Figura 3.12. Esfuerzo máximo, reposapiés. 
En las tijeras de la camilla médica el esfuerzo máximo que se genera es de 108,65 
MPa, esto ocurre cuando la regulación de la altura llega al punto máximo que es 95cm 





Figura 3.13. Esfuerzo máximo, tijeras. 
3.6.4  DESPLAZAMIENTOS 
El desplazamiento máximo en la pieza base es de 2,22 mm, lo que significa que 
existen desplazamientos pequeños, garantizando un buen funcionamiento, en la figura 
3.14 se muestra los resultados de desplazamiento del análisis. 
 
 
Figura 3.14. Desplazamiento máximo, base. 
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   El desplazamiento máximo en la pieza base deslizante es de 0,20 mm, lo que 
significa que también existen desplazamientos pequeños, lo cual garantiza un buen 
funcionamiento, en la figura 3.15 se muestra los resultados de desplazamiento del análisis. 
 
Figura 3.15. Desplazamiento máximo, base deslizante. 
El desplazamiento máximo en la pieza espaldar es de 2,16 mm, esto quiere decir 
que los desplazamientos son pequeños y garantizan un buen funcionamiento, en la figura 
















Figura 3.16. Desplazamiento máximo, espaldar. 
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El desplazamiento máximo en la pieza reposapiés es de 4,93 mm, esto quiere decir 
que los desplazamientos son un poco mayores a los anteriores pero tiene un factor de 
seguridad que garantiza que la pieza no falla, en la figura 3.17, se observan los resultados 
de desplazamiento del análisis. 
 
Figura 3.17. Desplazamiento máximo, reposapiés. 
Por último se tiene el valor del desplazamiento máximo en las tijeras y este es de 
0,78 mm, este desplazamiento es  pequeño, lo cual garantiza un buen funcionamiento, en 
la figura 3.18, se muestra los resultados de desplazamiento del análisis. 
 
Figura 3.18. Desplazamiento máximo, tijeras. 
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3.6.5  FACTOR DE SEGURIDAD 
En el resultado del análisis de las piezas que soportan el esfuerzo máximo se tienen 
los siguientes resultados: para la base el factor de seguridad mínimo es de 1,9 ver figura 
3.19, para la base deslizante el factor de seguridad mínimo es de 4,3 ver figura 3.20, para 
el espaldar el factor de seguridad mínimo es de 2,09 ver figura 3.21, para el reposapiés el 
factor de seguridad mínimo es de 2,0 ver figura 3.22, para las tijeras el factor de seguridad 
mínimo es de 2,3 ver figura 3.23.  
Con los resultados que se obtienen en los factores de seguridad de las diferentes 
piezas se asegura que el esfuerzo máximo no supera al límite elástico del material, 
entonces se puede decir que el prototipo es capaz de soportar las cargas aplicadas sin que 
ocurra una falla estructural. 
 












Figura 3.22. Factor de seguridad mínimo, reposapiés. 
 
 
Figura 3.23. Factor de seguridad mínimo, tijeras. 
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3.7  DISEÑO ELECTRÓNICO 
3.7.1  SELECCIÓN DEL ACTUADOR LINEAL 
Se evalúan los diferentes actuadores lineales los cuales deben cumplir ciertas 
características como: limpieza, precisión, fácil mantenimiento, fácil traslado, 
optimización del espacio y fácil control. 
Para la elección del actuador, se hace una investigación de una tabla comparativa 
3.6 para ver si cumplen con los requerimientos propuestos. Ésta tabla comparativa se 
evalúa en una escala entre 1 y 10, siendo 10 el más conveniente (Carvajal Flores, 2016). 
Tabla 3.6. Análisis de los actuadores lineales (Carvajal Flores, 2016). 
ACTUADORES LINEALES 
Características Neumáticos Hidráulicos Eléctricos 
Limpieza 8 7 10 
Precisión 7 7 9 
Mantenimiento 8 7 10 
Espacio 7 6 9 
Fácil traslado 6 6 10 
Fácil control 8 8 9 
TOTAL 44 41 57 
 
De acuerdo a los resultados de la tabla comparativa 3.6 que se realiza el actuador 
eléctrico es el más conveniente ya que cumple con los requerimientos deseados. 
3.7.2  SELECCIÓN DE LA TARJETA DE CONTROL 
Para el correcto funcionamiento del control de la camilla médica es necesario que 
la tarjeta controladora arduino tenga los suficientes pines, para que los criterios que se 
presentan a continuación se cumplan.  
 Visualización de una pantalla LCD 16x2. 
 Entradas para seis sensores de distancia. 
 Salidas hacia los canales de los módulos relés para el control los diferentes 
actuadores que realizan las diferentes posiciones. 
 Entradas de las señales de los diferentes pulsadores. 
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Se tiene en cuenta las características de cada una de las posibles alternativas y se 
elige la adecuada mediante una tabla comparativa 3.7. 
Tabla 3.7. Análisis de las tarjetas arduino. 
TARJETAS ARDUINO 
Características necesarias NANO UNO MEGA 
30 E/S Digitales NO NO SI 
3 Salida PWM SI SI SI 
Conexión fuente externa NO SI SI 
 
Se puede ver en la tabla comparativa 3.7, que la tarjeta arduino MEGA (ver figura 
3.24), cumple con todos los requerimientos para el diseño, por lo tanto es la que se ha 
seleccionado. 
 
Figura 3.24. Tarjeta arduino Mega. 
3.7.3  SISTEMA DE CONTROL DEL PROTOTIPO 
El dispositivo médico cuenta con un sistema de control en lazo cerrado en la figura 
3.25 se muestra el diagrama del proceso que cumple el sistema de control para el 
posicionamiento de los diferentes movimientos que realiza la camilla médica. Este 
sistema cuenta con una retroalimentación a través de un sensor de distancia que es el que 
censa y envía esta señal al controlador para que sea comparada con la posición de 
referencia seleccionada por el encargado de salud. Así se logra que el actuador llegue a 




Figura 3.25. Diagrama de bloques lazo cerrado. 
3.7.4  DISEÑO DE SISTEMA DE CONTROL 
En la figura 3.26 muestra una tarjeta Arduino mega la cual controla el 
funcionamiento de la camilla médica mediante programación. La tarjeta de control 
devuelve una salida para la activación de los actuadores lineales y para el control del 
recorrido de salida y entrada del vástago de los actuadores lineales se usa sensores de 
distancia ultrasónicos los cuales son precisos y fáciles de usar.  
 




































































































































































































































































































































































































































































3.7.5  DISEÑO DE ELECTRÓNICA DE POTENCIA.  
En la figura 3.27 se observa la activación de un actuador lineal que se representa 
por un motor de corriente continua, para el funcionamiento del actuador lineal se usa 
módulos de relés. Estos módulos de relés están diseñados para separar el circuito de 
control y el circuito de electrónica de potencia mediante optoacopladores lo cual es 
importante para evitar interferencias magnéticas. En la figura 3.27 se puede observar el 
funcionamiento de un solo actuador, por lo tanto para el funcionamiento de los otros cinco 
actuadores se utiliza la misma lógica.  
 
Figura 3.27. Diseño electrónico de potencia. 
3.8  ANALISIS DE COSTOS DEL PROYECTO 
3.8.1  COSTOS DIRECTOS DE FABRICACIÓN DEL DISPOSITIVO 
Los costos que intervienen directamente en la fabricación de la camilla médica, se 











































Tabla 3.8. Costos directos de fabricación. 
DETALLES COSTOS 
Actuador eléctrico lineal $ 300 
Materiales $ 350 
Mano de obra $ 1800 
Insumos eléctricos $ 200 
TOTAL $ 2650 
 
3.8.2  COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 
Costos que no intervienen directamente en la fabricación de la camilla médica se muestran 
en la tabla 3.9. 
Tabla 3.9. Costos indirectos de fabricación. 
DETALLES COSTOS 
Materiales de oficina $ 50 
Internet $ 60 
Transporte $ 100 
TOTAL $ 210 
 
3.8.3  COSTO TOTAL 
Suma total de los costos directos y costos indirectos para la fabricación de la camilla 
médica se muestran en la tabla 3.10. 
Tabla 3.10. Costos indirectos de fabricación. 
DETALLES COSTOS 
Costos directos $ 2650 
Costos indirectos $ 210 





3.9  PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y VALIDACIÓN 
Luego de ensamblar el dispositivo médico se procede a realizar diferentes pruebas 
con un paciente para verificar su correcto funcionamiento, en donde se demuestra que la 
camilla médica articulada cumple su función satisfactoriamente, como se muestra en las 
figuras 3.28 – 3.32. 
 





Figura 3.29. Camilla médica en la posición decúbito supino. 
 
 





Figura 3.31. Camilla médica en la posición flexión de rodillas. 
 
 








CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
4.1  CONCLUSIONES 
 Se realiza el rediseño del primer prototipo de camilla médica articulada la cual cumple con 
las características antropométricas latinoamericanas de acuerdo a la zona de 
influencia. 
 El equipo médico cumple con las condiciones de operación para un óptimo 
desempeño en la rehabilitación de pacientes. 
 La cinemática del sistema del equipo médico es el adecuado ya que realiza todos 
los movimientos que el paciente necesita para su recuperación sin ningún 
inconveniente.  
 Se seleccionan los aceros ASTM A36 y ASTM A500, estos tipos de acero son 
económicos, resistentes, de fácil acceso en el medio y de buena soldabilidad lo 
que facilita la manufactura de las diferentes piezas. 
 Para la simulación se utiliza una herramienta computacional que se basa en el 
Método de Elementos Finitos y mediante dicha herramienta se hace diferentes 
análisis a las diferentes piezas que soportan los esfuerzos máximos en las 
posiciones críticas. Luego de esto se observa que en ninguno de los casos el 
material supera su límite elástico y se obtiene un factor de seguridad mayor a 1, 
por tanto el diseño presenta un óptimo desempeño para las condiciones de cargas 
establecidas.  
 Para el control del equipo médico se aplica un sistema de control en lazo cerrado, 
de esta manera mediante la retroalimentación que presenta el sistema se logra que 






4.2  RECOMENDACIONES 
 En trabajos futuros, continuar la línea de investigación enfocada a los diferentes 
tipos de materiales para la estructura del dispositivo médico, de esta manera 
mejorar la relación peso – costo de la camilla médica articulada para obtener 
mayores beneficios. 
 Debido a que el diseño estructural se somete al análisis estático mediante el MEF, 
empleando el criterio de falla estática de Von Mises, es recomendable comprobar el 
diseño sometiéndolo a un análisis dinámico para comprobar el buen funcionamiento 
del dispositivo y obtener resultados más exactos.   
 Para mejorar la estética y hacer que el dispositivo médico sea comercial es 
necesario cambiar ciertos componentes, principalmente el colchón el cual se 
acople de mejor manera a las partes del somier, panel de control, cinturones de 
sujeción, etc. 
 Se plantea mejorar el sistema de control el cual permita controlar los movimientos 
no solo por el encargado de salud sino también pueda controlar el paciente ya que 
en muchas ocasiones el paciente está postrado en una camilla articulada pero se 
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MANUAL DE USO 
Antes de hacer uso de la camilla médica articulada lea detenidamente el manual de 
operación. 
DESCRIPCIÓN Y SUGERENCIAS PARA EL DISPOSITIVO MÉDICO 
 La camilla médica articulada está construida con perfiles y tubos de acero en toda 
su estructura,  este es un diseño el cual hace que el peso de la camilla sea el menos 
posible. El peso total aproximado de la camilla médica es de 68,04 kg (150 libras). 
 El dispositivo médico está diseñado principalmente para la recuperación o para 
brindarles un mejor estilo de vida a las personas con movilidad reducida de su 
cuerpo. El dispositivo médico permite a la persona realizar las siguientes 
posiciones: fowler, trendelemburg, flexión de rodillas, regulación de altura, 
bipedestación y movilización de los pacientes a diferentes ambientes. 
 Los actuadores eléctricos, el colchón, baterías, llantas de la camilla médica, las 
tijeras de la camilla, la base general que soporta todo el peso de la camilla y el 
somier se pueden desmontar con facilidad si es necesario para un posible 
reemplazo. 
 No abra las cajas de control y de potencia, ni trate de desarmar o modificar de ninguna 
forma los componentes internos. En caso de anormalidades en el funcionamiento, 
deje de utilizar el equipo inmediatamente. 
 Para recargar las baterías únicamente utilice los puntos de energía de 110V. 
 Evitar que el dispositivo médico esté en contacto con el agua, especialmente las cajas 
de control y potencia. 
 No superar la carga máxima. 
 Para desmontar las partes del dispositivo médico no es necesario una persona 
cualificada y competente ya que no requiere mayor conocimiento técnico. 
 El dispositivo médico debe ser manipulado únicamente por una persona 
capacitada que tenga conocimientos básicos de su funcionamiento para realizar 




DATOS TÉCNICOS  
Peso aproximado de la camilla médica 
articulada 
68,04 kg (150 libras) 
Peso máximo de la persona  90 Kg (198,42 lb) 
 
Fuente de alimentación  
(Batería recargable) 
 
12 V DC 
Máximo consumo de corriente 10 A 
  





Baterías 12V   42Ah 
12V   6Ah 




MONTAJE DEL DISPOSITIVO 
 Poner el equipo médico sobre superficies planas para mejor comodidad del 
paciente. 
 La camilla debe colocarse en un espacio amplio siempre verificando que el mando 
de control no quede obstruido. 
 Se debe verificar que exista un tomacorriente con un voltaje de 110 V para 
recargar las baterías de la camilla si es necesario. 
 Verificar que el colchón se encuentre sujeto a la estructura de la camilla. 
 Una vez se encuentra ubicada en la posición requerida se debe accionar los frenos 







DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE FUNCIONAMIENTO 
A continuación, Se detalla el funcionamiento de la camilla médica articulada.  
 Para iniciar el funcionamiento de la camilla médica articulada encender la LCD. 
 
 
 Encender los actuadores presionando el botón ON/OFF ACTUADORES. 
 
 
 Seleccionar el modo de funcionamiento. 
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MANUAL: Se accionan los actuadores y se puede detener cuando el encargado de salud 
desee mediante el accionamiento de los botones posición. 
AUTOMÁTICO: Se puede ingresar el valor de un ángulo mediante el accionamiento de 





 Únicamente para la bipedestación del paciente verificar que el reposapiés se 
encuentre perfectamente regulado según la estatura del paciente y colocar los 
pasadores en los agujeros del reposapiés para que de esta manera el paciente 
permanezca estable sobre el colchón. Además ajustar correctamente al cuerpo del 
paciente los cinturones de seguridad para que cuando la bipedestación llegue a su 
punto máximo el paciente no pierda contacto con el colchón. 
 Para realizar los movimientos restantes desabrochar los cinturones de seguridad y 
en el caso del reposapiés soltar los pasadores y dejar que se deslice hasta el punto 
máximo. 
 Teniendo en cuenta los pasos anteriores, la camilla médica está lista para realizar 
los diferentes movimientos. 
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MANUAL DE MANTENIMIENTO 
Para el correcto mantenimiento de la camilla médica articulada se debe contar con 
personal que tenga conocimientos básicos de mecánica y electrónica. En la siguiente tabla 
muestra los problemas que pueden presentarse al momento de utilizar el dispositivo 
médico y una lista de sus posibles soluciones. 
 
POSIBLES PROBLEMAS EN LA CAMILLA MÉDICA ARTICULADA 
Problemas Causas Posibles soluciones 
- Al accionar los 
pulsadores no varía el 
tipo de terapia que se 
muestra en la LCD.  
- Cable de conexión de 
los pulsadores en mal 
estado. 
- Pulsadores dañados 
(no envía la señal). 
- Reemplazar el cable 
de conexión de los 
pulsadores. 
- Cambiar el pulsador. 
-  
- LCD no muestra 
mensajes claros. 
- Fuente de 
alimentación. 
- Tarjeta de control. 
- Recargar la batería 
que alimenta la LCD. 
- Resetear la tarjeta de 
control. 
- No se activa el 
actuador que realiza 
la bipedestación. 
- El vástago de alguno 
de los demás 
actuadores no se 
encuentra en su 
posición inicial.  
- Revisar la conexión 
(posible cable 
suelto). 
- Revisar los demás 
actuadores y hacer 
que regresen a su 
posición inicial. 
- Las señales que se 
envían a la tarjeta de 
control mediante el 
accionamiento de un 
pulsador para 
seleccionar una 
terapia o ingresar el 




- Alguno de los 
sensores ultrasónicos 
(HC-SR04) que están 
ubicados en el 
vástago de los 
actuadores se 
encuentran en mal 
estado. 
- Revisar la fuente de 
alimentación de los 
sensores 
- Revisar la conexión 
(posible cable 
suelto). 





- LCD apagada - Fuente alimentación 
- Conexión a la tarjeta 
controladora 
- Revisar la fuente de 
alimentación de la 
LCD. 
- Revisar la conexión 
entre la LCD y la 
tarjeta de control. 
- Reemplazar LCD. 
- Los actuadores no se 




- Batería descargada. 
- Cables de conexión 
en mal estado. 
- Módulos de relés en 
mal estado. 
- Recargar batería de 
alimentación. 
- Revisar la conexión 
(posible cable 
suelto). 
- Cambiar los cables 
que conectan a los 
actuadores. 
- Reemplazar el 
módulo de relés. 
- La camilla médica 
articulada no realiza 
el movimiento de 
regulación de altura.  
- Existencia de algún 
tipo de material en las 
rieles lo cual 
interrumpe el 
deslizamiento de los 
rodamientos. 
- Rodamientos en mal 
estado. 
- Limpiar los cuatro 
rieles por las cuales 
se deslizan los 
rodamientos. 
- Engrasar los rieles 
para no tener 
rozamiento entre los 
rodamientos y los 
rieles. 
- Reemplazar los 
rodamientos.  
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PLANOS 
